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Zusammenfassung
Dieser Bericht befaßt sich mit dem Kenntnisstand von Materialien
für Implantlerbare Energiequellen biomedizinischer Systeme. Be-
handelt wird die Herstel lung von Pu 238 aus Am02 bzw. Np02-AI-
Cermets. Es werden ferner Auswahlkriterien für geeignete Brenn-
und Hüllwerkstoffe für Energiequellen dargestellt. Die für die
Sicherheit solcher Systeme erforderlichen Tests werden genannt.
Eine Aufstel lung der Materialdaten, die für die sichere Auslegung
derartiger Energiequellen notwendig sind, schließt sich an.
Materials for Implantable heat sources for clrculatory
asslst-devlces
Abstract
The report reviews the state-of the-art In the materials used
In heat sources for clrculatory ass1st devlces. The toplcs dealt
wlth Include the preparatlon of Pu 238 by irradiation of Np02
or Am02-Al-cermets, conslderatlons for the cholce of fuel com-
pounds and claddlng materials for the heat sources,test para-
meters to determlne the safety of such devlces and presents a
list of materials data that would ass1st In the design of such
devlces and enable an assessment of thelrsafety.
1. Ein tel tun g
Seit einigen Jahren wird IntensIv an der Entwicklung von Radlonukl id-
batterien als langlebige Energieversorgungseinheiten für Krelslauf-
stütz- und Ersatzsysteme gearbeitet. Sehr welt fortgeschritten Ist
bereits die Entwicklung von Isotopenbatterien für Herzschrittmacher,
die zur Zelt In mehreren Humanimplantationen erprobt werden. Welt schwie-
riger Ist die Entwicklung von größeren Kreislaufersatzsystemen, die hohe
Anforderungen an vorhandene Technologlen und Werkstoffe stellen. Ziel
dieses Berichtes Ist es, den heutigen Stand der Kenntnis von MaterIal-
daten und der Materialentwicklung zusammenfassend darzustellen.
2. Brennstoffe für Isotopenbatterien
Die wesentl lehen Anforderungen, die ein Idealer Brennstoff erfüllen soll-
te, sind [1J:
1. Hohe Halbwertszeit und Leistungsdichte
2. Hohe chemische und mechanische Stabl Iltät
3. Gute VertrMgllchkelt mit dem HUI Imaterlal
4. Herstel Ibarkelt In genügend großen Mengen
bel niedrigen Kosten.
Keinesder In Frage kommenden Isotope (Tab. I) erfUI It alle diese Forderun-
gen, so daß eine Auswahl pri~r durch die EInsatzbedingungen und Sicher-
heitsaspekte geschehen muß.
In der biomedizinischen Anwendung hat sich das 238 Pu weitgehend durchge-
setzt. Dieses Isotop Ist zwar ein reiner a-Strahler, kommt aber In der Pra-
xis mit anderen Isotopen höheren Atomgewichtes (239 Pu, 240 Pu, 241 Pu,
242 Pu), Insbesondere mit 236 Pu verunreinigt vor, das In seiner Zerfal Is-
kette Tochternuktlde mit harter y-Strahlung aufweist. Eine typische Zu-
sammensetzung zeigt Tab. I I.
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Zur Herabsetzung der Strahlenbelastung des Trägers von KreIslaufstUtz-
systemen Ist es daher erforderlich, den anfänglichen 236-Pu-Gehalt In
238 Pu soweit wie mägl Ich zu senken. Wie Abb. 1 zeigt, wird das ohnehin
erhebliche Strahlungsgrundniveau bereits durch geringe 236 Pu-Verunrei-
nigungen Im Laufe der Verwendungszelt erhebl Ich angehoben [3].
3. Herstel lung von 238 Pu
Die Erzeugung von 238 Pu geschieht vorerst Uberwlegend durch die Bestrah-
lung von 237 Np-Targets nach der Aufbaukette der Transurane [3], die in
Abb. 2 dargestel It Ist. Als Targets werden Np02-AI-Cermets (13-23 Gew.%
Np02) eingesetzt [4]. Die Ausgangspulver (Partikelgröße Np02 6-10 ~m,
AI: ca. 40 ~m) werden mechanisch gemischt und kaltgepreßt (Preßdruck
ca. 3,1 Mp/cm2, Dichte ca. 90 %TD). Als UmhUI lung wird zum Tel I eben-
falls Aluminium eingesetzt. Zur Verbesserung des WärmeUberganges wird
eine meta I lurglsche Bindung zwischen Brennstoff und HUI le durch HeIß-
2 0pressen (Preßdruck 1,55 - 3,1 Mp/cm , Temperatur 550 - 620 C) erzielt.
Wegen der Gasfrelsetzung (Spaltgas, Helium) sind In einigen Targetkon-
zepten poröse Cermets (20 - 30 %Porosität) vorgesehen.
Die Reinheit des 238 Pu hängt von den Bestrahlungsbedingungen ab und kann
außerdem durch die Wahl von anderen Matrixmaterial len [5] (z.B. Magnesium,
Zirkon, Kohlenstoff) beelnflußt werden. In Abb. 3 Ist die Reinheit des
238 Pu, erzeugt In AI- bzw. Graphit-Matrix, vergleichend dargestel It. Ob-
wohl auf diese Welse der 236 Pu-Antei I erhebl Ich gesenkt werden kann, tre-
ten während der Aufbereitung große Schwierigkeiten auf. In Erprobung be-
findet sich deswegen ein Targetkonzept, bel dem ein ringförmiges Np02-AI-
Cermet (38 mm 0, 25,4 mm lang, 1,5 mm hoch) mit einem leicht abtrennba-
ren Graphitkern eingesetzt wird. Die ringförmigen NpOZ-AI-Cermets (33
Gew.% Np02) werden durch Kaltpressen (mit 2 Gew.% Carbowax als Glelt- und
Bindemittel) und Sintern (6300C, 4 h) hergestellt [5].
Reines 238 Pu kann man auch durch Bestrahlung von 241 Am, nach der Aufbau-
kette [3] in Abb. 4 erzeugen. Nach einer AbkUhlung der bestrahlten Proben
Uber etwa 2 Jahre weist das Produkt folgende Zusammensetzung auf:
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Isotop Antei I (Gew.%)
238 Pu 75 - 80
239 Pu 7
240 Pu 2
241 Pu o - 5
242 Pu 16
Durch die Verunreinigung mit 242 Pu wird eine Dosisleistung erzeugt,
die etwa 0,1 ppm 236 Pu entspricht. Isotopenreines 238 Pu kann durch
sofortige Abtrennung von 242 Cm nach der Bestrahlung und anschi leßende
Lagerung erzielt werden. Als Targets werden zyl indrlsche Am02-AI-Pel lets
eingesetzt (24 mm ~), die durch Kaltpressen und anschließendes HeIßpres-
sen mit Aluminium umhUI It werden.
4. Anwendung von 238 Pu In Herzschrittmacher
Ein gestörter Herzrhythmus kann in vielen Fällen durch elektrische Im-
pulse stimuliert werden [6,7]. Die Charakteristika dieser Impulse sind:
Dauer
Spannung
St romamp I Itude
Imp uIs f req uen z
Dauer Ie Istung
1 - 2 ms
4 - 6 V
5 -15 mA
bis 120 Imp/mln
> 160 llW e I.
Es gibt mehrere Arten von Herzschrittmachern; die wichtigsten sind:
asynchrone Einheit mit vorgegebener Impulszahl und synchrone Einheiten,
die die Herztätigkeit Uberwachen und ständig oder nach Bedarf stlmul le-
ren [8]. Das Arbeitsprinzip eines solchen Systems zeigt Abb. 5.
FUr die Energieumwandlung kommen mehrere Methoden, wie z.B. thermiont-
sehe, pho+ovoltalsche und thermoelektrische In Frage. Dabei Ist die
thermoelektrische Umwandlung bereits soweit entwickelt, daß sie In
Herzschrittmachern verwendet wird. FUr die Umwandlung werden sowohl
dUnne Thermoelementdrähte [9,10] als auch Halbleiterlegierungen [11,12]
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(Bi-Te) eingesetzt. Gegebenenfalls wird ein Gleichspannungswandler
zur Erzeugung der Endspannung (6 V) nachgeschaltet.
Die Sicherheit solcher Systeme hängt überwiegend von der Stabilität
des Brennstoffes In der Hülle ab. Daher wird der Auswahl einer ge-
eigneten Brennstoffkombination große Aufmerksamkeit gewidmet.
5. Brennstofform
Das übergeordnete Kriterium für die Auswahl geeigneter Brennstoff-
kombination 1st die Sicherheit sowohl für den Träger des Systems als
auch für dessen Umgebung. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen
an die Brennstoffverbindung:
1. Sehr geringe Strahlungsemission
2. Maximale Sicherheit der Kapsel mit
UmhUI lung gegenüber Austritt von
Brennstoff und dessen Verbreitung
In die Umgebung.
Aus diesen Gründen muß die Brennstoffkombination eine hohe mechani-
sche, thermische und Korrosions-Stabilität aufweisen. In Tab. I I I sind
einige m6gl iche Brennstoffkombinationen [2] zusammengestellt. Die ke-
ramischen Verbindungen des 238 Pu werden wegen Ihres hohen Schmelz-
punktes bevorzugt, wenn auch stabl Itsterte Legierungen [7] (z.B. mit
10 Gew.% Sc) In den französischen Herzschrittmachern angewendet wer-
den. Das Pu02 wird als gesintertes Pel let eingesetzt. In Anlehnung
an die bekannten Herstellungsverfahren fOr 239 Pu02-Pellets dürften










DIe GeometrIe der umhOr Iten Kapsel wird so gew~hltJ daß eIne optImale
Anpassung an das Wandlersystem mIt hoher mechanIscher StabilItät und
gerIngen Wärmeverlusten gewährleIstet wird. Es werden sowohl zylIndrI-
sche als auch kugelIge Formen eIngesetzt. Als erste UmhUI lunq wIrd
eIne Tantal- bzw. Ta-lo Gew.-% W-Leglerung verwendet. DIese LegIerung
Ist bIs zu hohen Temperaturen (15000C)mlt 238 Pu02 gut verträglich. Als
zweIte UmhUI lung wIrd Pt bzw. Pt-20 Gew.-% Ir-LegIerung verwendet, dIe
eIne gute HochtemperaturfestIgkeit und KorrosIonsstabilItät aufweIst [14J.
DIe Kapsel wIrd so dImensIonIert, daß auch unter extremen BedIngungen
und langzeItIgem Innerem He-Druckaufbau, Im Schadensfal I keine Frel-
setzung von Brennstoff vorkommt. DIe QualltätsprOfung geschIeht durch
umfangreIche Tests, die In Tab. IV zusammengestellt sInd [15].
6. Krelslaufersatz-Systeme
Im Gegensatz zu den Herzschrl·ttmachern sInd solche Systeme weItaus
komplexer und befInden sIch noch In der EntwIcklungsphase. Neben
den technologIschen und bIomedIzInischen Problemen, müssen den Sicher-
heitsaspekten wegen der höheren Pu-238-Mengen (30- 60 g) große Beach-
tung gewIdmet werden.
Abb. 6a zeigt schematIsch dIe verschiedenen Komponenten des Systems,
Abb. 6b die BrennstoffkapselkonstruktIon. Der 238 Pu02-Brennstoff wird
In Form zweIer gesinterter Pel lets eingesetzt. Um die Verträgt Ichkelt
mit den Kapselmaterial len zu verbessern, wird eIn leicht unterstöchIo-
metrIscher Brennstoff bevorzugt[16J.
Der Brennstoff wird mehrmals umhUr It, um zu gewährleIsten, daß es sowohl
während des Betriebes als auch bel vorstel lbaren Unfällen zu keiner
Frelsetzung von AktIvItäten kommt. Daher muß die KapselkonstruktIon
so ausgelegt sein, daß sie elastischen, plastischen und Kriechdefor-
mationen standhält. Solche Belastungen entstehen durch den HelIumdruck
während des Betriebes und können verstärkt werden, wenn der Träger des
Systems eIner hohen Temperatur beim Unfal I ausgesetzt Ist.
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Die erste UmhUI lung besteht aus reinem Tantal und stellt eine
DIffusionsbarriere zwischen dem 238 Pu02 und der zweiten UmhUI lung
dar. Diese besteht aus der Hochtemoeratur-Tantalbaslsleglerung
T-111 (Ta-8 %W-2 %Hf), die den eigentlichen mechanischen Be-
lastungen standhalten sol I. SchlleßI Ich wird eine dritte UmhUI Jung
aus der edlen Pt-20 %Rh-Legierung verwendet, die OxYdatlons- und
Korrosionsschutz gewährt. SÄmtliche UmhUI lungen werden durch Elek-
tronenstrahlschwelßen verschlossen und Jeweils durch Heliumleck-
und Ultraschal Itests auf Dichtigkeit Uberprüft.
Die ge~amte Kapsel wird einer Reihe von Tests unterworfen, die
















9,1 m auf hartem Gegenstand
8000C, 30 mln
~ 90 cm Wasser, 8 h
13160C, 1 h
o 0927 C, 24 h, -57 C, 24 h
-57 bis 9270C In 15 mln
5,5 kg von 3 m Höhe auf die Kapsel
13,4 m/s auf 3 mm pln
4550 kg, h
9090 kg, h
204 atm, 15 ml n
180 atm, 12660C mit Aufheizung u. AbkUhlung
L1f/Naf L1f/L1CI 12660C, 2 h
Für die sichere Auslegung der Brennstoffkapsel und zur Analyse Ihres
Verhaltens unter extremen Bedingungen Ist die Kenntnis der Eigen-
schaften der Werkstoffe von großer Bedeutung. Sie sind nachstehend,
soweit bekannt, zusammengefaßt. Die Zusammenstel lung sol I zugleich
diejenigen Lücken aufweisen, wo eigene experimentelle Untersuchungen
erforderlich wären.














525 dyn/cm (_+ 15 %) J am Schme Izpunkt
32 centlpolse (+ 25 %)




T 0_ 1In ca I 'mo 1 in ca I 'mo I In ca I 'mo I
• K-l • K-l • K- l
25 0.80 0.43 7 0.15
50 2.62 1.50 48 0.54
75 4.58 2.94 138 1.09
100 6.35 4.50 276 1. 75
125 7.89 6.09 454 2.46
150 9.28 7.65 669 3. 19
175 10.61 9. 18 918 3.94
200 11 .92 10.69 1199 4.69
225 13.20 12. 16 1513 5.44
250 14.42 13.62 1858 6. 18
275 15.56 15.05 2233 6.92
298.16 16.50 16.34 2605 7.61
300 16.57 16.44 2635 7.66
350 18. 15 19. 12 3506 9. 11
400 19. 19 21.62 4441 10.52
450 19.85 23.92 5418 11.88
500 20.30 26.04 6423 13. 19
600 20.93 29.80 8486 15.66
700 21.33 33.06 10601 17.91
800 21.57 35.92 12747 19.99
900 21.76 38.47 14914 21.90
000 21.90 40.76 17097 23.68
100 22.00 42.87 19293 25.33
200 22.08 44. 79 21497 26.87
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1300 22.17 46.56 23710 28.32
1400 22.22 48.20 25929 29.68
1500)() 22.27 49.74 28153 30.97
1600)() 22.32 51. 17 30383 32.19
1700)() 22.36 52.53 32617 33.34








































































-6 -8Thermischer Ausdehnunqskoeffizient 0 = 5,17xlo +1,3~fl0 T





















T (oe) -1a. (grd. )
100 6,5 x -6o - 10
500 6,6 x 10-6o -











MechanIsche EIgenschaften bel Raumtemperatur
(Bleche, rekrlstaillslert)
(1B (1s E-Modul Polssons- (1
2
(Kp/mm2) 2 (Kp/mm ) zahl (%)(Kp/mm )
28-35 21-28 18980 0-35 30-40
WarmfestIgkeIt











ZeItstandfestIgkeIt (ÖB/ 100) bzw'~/looo- [20J
2Bezeichnung (1B/loo (kp/mm )
T e m p e r a t u r (oC)
1000 1100 1200 1300 1400




Eigenschaften von Pt - 20 %Rh- bzw. Ir-Legierungen
[22]
Pt-2o %Rh Pt-2o %Ir
Schmelzpunkt (oC) '" 1850 '" 1815
Dichte {g/cm3 18,7 21,8
Thermischer Ausdehnungs-
koeffizient (oC- 1)
100°C 9,3 x -6 8,3 -6° - 10 x 10
10000C 9,9 x -6 9,05 x -6° - 10 10
2Zugfestigkeit (kp/mm )
(Raumtemperatur) 43 65
Zeitstandfestigkeit 2 1 h 10 h 100 h 1 h 10 h 100 h(kp/mm )
<Temperatur)
900°C 13 8,2 4,9 - 6,5 3,9
° 1,8 0,951400 C - - - -
14600C - - - - 1,26 0,3
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Auch bel einer mehrfachen UmhOI lunq des Brennstoffes und einer sicheren
Auslegung der Brennstoffkapsel sind Situationen denkbar, die eine Frel-
setzunq des Brennstoffs hervorrufen können. Ob dieser Fal I eintritt,
hängt In erster Linie von den mechanischen Eigenschaften und den HOl 1-
materialien ab. Bel einer schlagartigen Beanspruchung der Brennstoff-
kapsel kann es zu einer Zertrümmerung des spr5den 238 Pu02 kommen mit
einer anschi leBenden Verbreitung der feinsten Tei lehen In die Umgebung.
Es liegen bisher wenige Daten über Art und Umfang der Zerkleinerung In
Abhängigkeit von der Kapselgeometrie, den Aufprallbedingungen und der
238 Pu02-Dichte vor. Es wurden ledlgl ich einige Untersuchungen an sphä-
rischen 238 Pu02-Tel lehen (84 - 95 %TD) in zylindrischen V2A-Umhül-
lungen (Schmierdichte 57 %TD) durchgefOhrt.
Die Kapseln lieB man mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf einen Gra-
nltblock (mit Ihrer Uing;achse senkrecht zur Blockfläche) aufprallen.




53 - 105 20,3
37 - 44 0, 1
In Abb. 7 Ist der Anteil der zertrOmmerten Teilchen « 44 ~m) In Ab-
hängigkeit von der Aufprallgeschwindigkeit dargestel It. Erwartungsge-
mäß nimmt dieser Antel I zunächst mit wachsender Geschwindigkeit zu, er-
reicht jedoch einen Sättigungswert. Dieser dürfte durch die Pufferwlr-
kun0 der zertrümmerten Tel lehen bel gleichzeitiger Verdichtung hervor-
gerufen sein. Die Partlkelgrößenvertei lung bel zwei stark unterschied-
lichen Aufprallgeschwindigkeiten zeigt Abb. 8. Eine Erhöhung des
Anteils feiner Tel lehen mit erhöhter Aufprallgeschwindigkeit ist deut-
lich zu erkennen. Schi leBlieh zeigt Tab. V eine Analyse der Anzahl der
untrafelnen Tel lehen « 10 ~m), die beim Aufpral I entstehen.
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7. Schlußfolgerungen
Die vorstehenden Ausführungen lassen folgende Schlüsse hinsichtlich
der Materialprobleme zu:
- sowohl fUr Herzschrittmacher als auch für Kreislaufersatzsysteme
Ist die Werkstoffproblematik Im wesentl ichen vergleichbar. Ledlg-
I Ich die höhere Pu-Konzentration Im Falle der Kreislaufersatz-
systeme macht eine kritischere Behandlung Ihrer Materla Ifragen
erforderlich.
- für diese Behandlung v?n Materialproblemen muß der SicherheIts-
aspekt Im Vordergrund stehen und erst in zweiter Linie kann der
Forderung nach hoher thermischer und elektrischer Effektivität
Rechnung getragen werden; aus dieser Feststel lung ergibt sich
Priorität für die Behandlung von Verträgllchkeltsfragen, Helium-
gasspeicherung und - für den Katastrophenfal I - die Verhinderung
einer Pu-Verseuchung.
- von allen In Frage kommenden Brennstofformen (gesintertes Pu02,
plasmaerschmolzene Mikrokugeln aus Pu02, Cermets) sind aufgrund
der vorliegenden Randbedingungen Cermets mit meta I lischer Matrix
am ehesten geeignet, das Sicherheitsrisiko zu vermindern:
1. Durch Wahl einer geeigneten Matrix kann die chemische und
thermische Verträglichkeit zwischen Brennstoff und Hül Ima-
terlal verbessert werden.
2. Die gegenüber dem Pu02 erhöhte Wärmeleitfähigkeit führt zu
geringeren Betriebstemperaturen und verbessert damit die me-
chanische Stabi lität der Systeme.
3. Bel einer unfallbedingten mechanischen Belastung (z.B. Auf-
pral I) wird durch die erhöhte Plastizität die Bruchgefahr herab-
gesetzt.
4. Tritt eine Zertrümmerung der Brennstoffe dennoch ein, kann da-
mit gerechnet werden, daß einzelne Pu02-Tel Ichen ihre meta I I Ische
Hülle behalten, Insbesondere dann, wenn diese durch Abscheldung
aus der Dampfphase aufgebracht wurde.
- 15 -
Literatur
[lJ Penn, A.W., Phys. Bur I., London 22, 207-210 (1971)
[2J Muliins, L.J., USAEC Report LA-DC-72-473 (1972)
[3J Gasteiger, R. (ed.), PACT-Berlcht Nr. 36 (1973)
[4J Schulz, W.W., Benedlct, G.E., TlD-25955 (1972)
[5J Llndsey, W.J. et al., Nuclear Technology 1l, 78-82 (1972)
[6J Llns, W., Weinlander, W., Second International Conference
on Power from Radioisotopes, P. EN/IB 40
[7J Renner, T., BMBW-FBK-71-23 (1971)
[8J Hlxon, J.D., Isotopes and Radiation Technology ~ (2)
216-222 (1972)
[9J NUMEC Report 3731-22 (1970)
[loJ NUMEC Report 3731-24 (1970)
[11J Myatt, J. et al., Second International Conference on Power
from Radioisotopes (P. EN/IB 43) 1972
[12J Alals, M., lbld Paper EN/IB/18
[13J ThUmmler, F., Gebhardt, E., Reaktorwerkstoffe, Tel I I I,
Teubner-Verlag (1969)
[14J Sei le, J.E. et al., USAEC Report MLM-1706 (1970)
[15J 80ucher, R.M. et al.,Second International Conference on
Power from Radioisotopes Paper EN/IB 3
- 16 -
[16J Harmison, L.T. et al., Ibid EN/IB 10
[17J Gmel Ins Handbuch der anorg. Chemie, 8. Auflage Erg.-Werk,
8d. 4, Transurane Tel I C (Verlag Chemie, Welnhelm/Bergstr.)
( 1972)
[ 18J lJSAEC Report MLM-1564
[19J Landoldt-Börnsteln Bd. IV/2 b, S. 166 ff.
[20J Refractory meta I alloys, Edlted by Mackiln et al.,
Plenum Press N.Y., 1968
[21J Bonnel, P.H.,USAEC Report MLM 1626 (1969) und MLM 1499 (1968)
[22J Handbuch der Edelmetalle, Degussa, Frankfurt (1967)
- 17 -
Tab. I: Mögliche Isotope fOr Energiequellen [1]
Isotop Halbwertzelt Zerfa I1 s- LeIstungs-dichte(Cl) art Wg- 1
238 Pu 89 Cl 0·66
244 Cm 18 Cl 2·4
242 Cm 0·44 Cl 120
210 Po 0·38 Cl 140
228 Th 1· 9 Cl 170
90 Sr 28 ß 0·95
137 Cs 30 ß 0'42
144 Ce 0·78 8-(Cl) 25
60 Co 5·3 ß(Cl) 17·4
227 Ac 2'2 ß-,Cl 14·5
232 U 74 Cl 4'4
Tab. 11: 238 Pu-Isotopenzusammensetzung [2] aus Np 237
Antel I (Gew.-%)
Pu-Isotop herkömm 1I ches biomedizinisches





242 o. 1 < 0.01
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Zusammensetzung Sehme Izpunkt Leistungsdichte
(oe) Watt/em3
Pu 640 7.2





PuC 12 1650 5.4
PuN 15 2200 5.6
PuO 16 2400 4.22
Tab. III [2] Mögliche Brennstoffkomblnatlonen fUr Krels-
laufstutz- und Ersatzsysteme
Test Bedingungen Temperatur Innendruck
(oC) kp/cm2
Sch lag 50 m/s auf Granit, Beton oder Stahl
(Kapselorientierung für maximale T + 50 30
Beschädi9ung)
Quetschung 1000 kp Kraft zwischen zwei Stahl-
backen (2 cm dick) T + 50 30
Thermischer 30 min bei 8000C und Wasserab- 800 850
schreckung (entspricht Brand)
30 min bei 01300 C (entspricht
Einäscherung) 1300 130
Korrosion 1 Jahr in Seewasser mit und ohne
Sauerstoff (lineare Korrosion <1pm)
Anzahl der Grübchen T + 50-
<5 cm-2 ; Tiefe 5 pm
Dichtigkeit vor und nach Jedem Test
-8 3 -110 cm s
\0





- 0.144 0 0
0.145 - 0.206 0 0
0.207 - 0.295 1. 34 2.96
0.296 - 0.422 18.81 26.62
0.423 - 0.608 38.50 29.09
0.609 - 0.872 22.22 17.75
0.873 - 1.25 13. 19 17.91
1.26 - 1. 79 5. 11 4.82
1.80
- 2.57 0.553 0.78
2.58 - 3.70 0.195 0.07
3.71 - 3.92 0.061 0
5.33 - 7.61 0.01 0
7.62 - 10.90 0.006 0

















o '32 86' 1296 1728 2160 2592 302' 3'56
t (Tage)
Abb. 1 DosIsleistung von 238 Pu mIt unter-
schiedlichem 236 Pu-Antel I als Funktion
der Zelt [3]
I Np-237 : J I - -' Pu-238 In.Y R Cl -170 b I Np-238 I 50,8 h I I 86,4 a
n.f n,f n,y
20 nb 1600 b 48 b
Cl n,y n,y
2,2'106a--- 5b 1,7 b
-INp-237 I n,2n yn J I ß I Pu-236 I ClI 1,3-13,5mb INp-236 I 22h I I 2,85 a
n,f n,f
2800 b 170 b













Abb. 3 Reinheit von 238 Pu erzeugt in Targets




EC (19 a) ~
16,4 h
-IAM-241 J n,y I AM-2421 ß (814 ) J CM-242, a J I a6/5 b 1 J 16,4 h I I 163 d I Pu-238J 86,4 h-
n,f
- IT 152a n,y ...
.5, 1 b 30 b
n,y
..J AM-242M I n,f50 b ..I .J 7200 b
Abb. 4 Aufbau von 238 Pu aus 241 Am [3]
Isolopenkapsel
Eleklronisches 5 lern
Abb. 5 FunktIonsschema eInes HerzschrIttmachers
WEi nneque I IA
Brennstoff- 1-+ \Vi'irme- Isolation
':!J-j rmp- ~teuerun<"l 31 ut-
--.. ~kapsel speicherung rn",schine OlJm[)p
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Abn. 8 Partlkelqrößenvertellunq von 238 PuO,-Kuqeln
nach de~ Aufpral I [21]
